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INSTRUKCJA UZYCIA (20 ml & 60 ml)
BiopSafe® Biopsy Container to zamkniety system, ktory
sktada sie z pojemnika, pokrywy, matrycy, filtra i ptynne;
formaliny. Formalina znajduje sie w nakretce. Po umieszc-
zeniu tkanki w pojemniku pracownik zakfada i dokreca
nakretke, z ktérej nastepnie uwalniana jest formalina.
BiopSafe® Biopsy Container obstuguje sie recznie.

PRZEZNACZENIE
BiopSafe® Biopsy Container przeznaczony jest do
konserwacji tkanki w zamknietym systemie formalinowym.

UZYTKOWNIK DOCELOWY

BiopSafe® Biopsy Container jest przeznaczony do uzytku
przez pielegniarki, technikéw laboratoryjnych i inny pers-
onel przeszkolony w zakresie korzystania z pojemnikéw na

prébki biopsyjne.

ZAWARTOSC

BiopSafe® Biopsy Container zawiera formaldehyd 4% w
roztworze buforowanym o odczynie obojetnym (pH 7,3) z
dodatkiem <0,2% metanolu (10% roztwor formaliny).

PRZECHOWYWANIE

BiopSafe® Biopsy Container nalezy przechowywac w pozy-
cji pionowej w temperaturze od +10°C do +25°C i chroni¢
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Nalezy takze zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Produkt nalezy wykorzysta¢ przed uptywem daty waznosci.

DATA WAZNOSCI

Zapoznaj sie z etykieta pojemnika na prébki biopsyjne
BiopSafe®. Okres przydatnosci produktu BiopSafe®
Biopsy Container wynosi 2 lata.

ROZMIAR TKANKI LUB MATERIALU BIOPSYJNEGO
Pojemnik BiopSafe® Biopsy Container o pojemnosci 20 ml
jest przeznaczony dla prébek o objetosci od 1 mm? do 1
cm?.

Pojemnik BiopSafe® Biopsy Container o pojemnosci 60 ml
jest przeznaczony dla prébek o objetosci od 2 mm® do 3
cm?.
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OSTRZEZENIA | SRODKI OSTROZNOSCI

SO

* Moze wywotad reakcje alergiczna skory.

e Podejrzewa sig, ze powoduje wady genetyczne.

* Moze powodowac raka.

* Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami
ostroznosci.

* Unika¢ wdychania oparéw i aerozoli.

* Nosié¢ rekawice ochronne oraz $rodki ochrony oczu i twarzy.

o Jedli wystgpi podraznienie skéry lub wysypka, nalezy
zasiegna¢ porady medycznej lub zgtosic sie do lekarza.

e W przypadku narazenia lub stycznosci: nalezy zasiegnaé
porady medycznej lub zgtosi¢ sie do lekarza.

® Zawartos$¢/pojemniki nalezy utylizowac w lokalnym zaktadzie
utylizacji odpadow.

* Produkt wytgcznie do uzytku profesjonalnego.

* Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ze znajdujacym sie
w pokrywie roztworem formaldehydu.

UTYLIZACJA

Formaldehyd nalezy traktowac jako odpad niebezpieczny. Po-
jemnik i jego zawartos$¢ nalezy zutylizowaé zgodnie z lokalnymi
przepisami.

PROCEDURA POBIERANIA PROBEK
Nosi¢ medyczne rekawice ochronne (butylowe lub nitrylowe)
oraz okulary ochronne.

INCYDENTY

Jezeli BiopSafe® Biopsy Container zostat przypadkowo akty-
wowany lub uszkodzony, nalezy umiesci¢ go w zamknietym
pojemniku i zutylizowaé zgodnie z lokalnymi przepisami.

W przypadku wystgpienia powaznego incydentu nalezy poin-
formowad firme BiopSafe® pod adresem info@biopsafe.com
oraz zgtosi¢ wypadek wtasciwemu organowi w kraju, w ktérym
uzytkownik ma swojg siedzibe.
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BiopSafe® Biopsy Container

SPOSOB UZYCIA

— 1. Przekreé pokrywke zawierajaca formaline w kierunku

przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara i otworz
pojemnik BiopSafe® Biopsy Container.

2. Umiesc tkanke w pustym pojemniku.

2,
-
—] . 3. Przekreé pokrywe zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
- < az do jej catkowitego dokrecenia.
UWAGA: MIEDZY POKRYWA A POJEMNIKIEM NIE
s MOZE POZOSTAC SZCZELINA.
Q 4. Uwolnij formaline, mocno weciskajac gérna czesé
pokrywy.
4.
4
5. 5. Przechyl pojemnik BiopSafe® Biopsy Container pod
katem okoto 45 stopni i potrzasnij nim od 3 do 5 razy do
momentu, az cata formalina zostanie uwolniona z
pokrywki. Upewnij sig, ze tkanka jest w petni zanurzona
w formalinie.
Q 6. Nastepnie pojemnik BiopSafe® Biopsy Container
nalezy opatrzyc etykieta z danymi pacjenta i innymi
- istotnymi informacjami, zgodnie z lokalnymi
6 procedurami.
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