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KULLANIM TALIMATI (20 ml & 60 ml)
BiopSafe® Biyopsi Container, bir kap, bir kapak, bir matris,
bir filtre ve bir formalin sivisindan olusan kapal bir for-
malin sistemidir. Formalin kapagin iginde kapstillenmistir.
Doku kaba eklendikten sonra kapak takilir ve kapatilir,
ardindan formalin serbest birakilir.

BiopSafe® Biyopsi Container manuel olarak calistirilir.

KULLANIM AMACI
BiopSafe® Biopsy Container, dokuyu kapali bir formalin
sistemi icinde korumak icin tasarlanmstir.

AMACLANAN KULLANICI

BiopSafe® Biopsy Container hemsireler, laboratuvar
teknisyenleri veya biyopsi kaplarini kullanma konusunda
egitim almis diger personel tarafindan kullaniimak tizere
tasarlanmistir.

iCINDEKILER

BiopSafe® Biopsy Container, <%0,2 metanol (%10 forma-
lin ¢ozeltisi) ile ndtr tamponlu bir ¢ézelti (pH 7,0) iginde
%4 formaldehit icerir.

DEPOLAMAK

BiopSafe®Biopsy Container +10°C ile +25°C arasinda dik
olarak saklanmali, dogrudan giines isigindan korunmali ve
yeterince havalandirimalidir.

Son kullanma tarihinden &nce kullanilmalidir.

SON KULLANMA TARIHI

BiopSafe® Biopsy Container etiketine bakin.
BiopSafe® Biopsy Container 2 yillik raf dmriine sahip
olarak tretilmektedir.

DOKU BOYUTU/BIYOPSI

20 ml BiopSafe® Biopsy Container icin 1T mm?ila 1 cm?
araligindaki dokular tavsiye edilir. 60 ml BiopSafe® Biopsy
Container igin 2 mm?3 ila 3 cm? araligindaki dokular tavsiye
edilir.
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UYARI VE ONLEMLER

SO&A

e Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.

* Genetik kusurlara neden oldugundan siipheleniliyor.

e Kansere neden olabilir.

e Kullanmadan 6nce 6zel talimatlar okuyun.

e Buharlari/spreyleri solumaktan kaginin.

e Koruyucu eldiven/g6z korumasi/ytiz korumasi kullanin.

e Ciltte tahris veya kizariklik meydana gelirse tibbi tavsiye/
mudahale alin.

® Maruz kalma veya endise halinde: Tibbi tavsiye/mudahale alin.

* icerikleri/kaplari yerel bir atik imha tesisine atin.

e Profesyonel kullanimla sinirlidir.

e Kapaktaki formaldehit soltisyonuyla dogrudan temastan
kaginin.

iIMHA EDILME SURECI
Formaldehit tehlikeli atik olarak degerlendirilmelidir.
icerigi/kabi yerel diizenlemelere uygun olarak atiniz.

NUMUNE ALMA PROSEDURU
Koruyucu tibbi eldiven (Butil veya Nitril) ve goz korumasi
kullanin.

ETKINLIKLER

BiopSafe® Biopsy Container’in istem disi etkinlestirilmesi veya
kirilmasi durumunda, BiopSafe® Biopsy Container’i kapalr bir
kapta emniyete alin ve yerel yonetmeliklere gore atin.

Ciddi bir olay meydana gelirse, bu durum info@biopsafe.com

adresinden BiopSafe®e ve kullanicinin yerlesik oldugu tlkenin
yetkili makamina bildirilmelidir.
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BiopSafe® Biopsy Container

PROCEDURE
™
I_I 1. Formalin iceren kapagi saat yéniiniin tersine cevirin ve
BiopSafe® Biopsy Container’i acin.
1.
2. Dokuyu bos kaba yerlestiriniz.
2.
™
i;i 5 Q‘E 3. Kapagi tamamen kapanana kadar saat yéniinde cevirin.
NOT: KAPAK ILE KAP ARASINDA BOSLUK
BIRAKMAYIN.
3.
Q 4. Kapagdin tist kismina sikica bastirarak formalini serbest
birakin.

4.

A
5. BiopSafe® Biopsy Container’i yaklasik 45 derecelik bir
> aclyla egin ve tiim formalin kapaktan cikana kadar 3-5
kez sallayiniz. Dokunun formalin icine tamamen
batirildigindan emin olunuz.

6. Yerel prosediirlere gére, BiopSafe® Biopsy
Container’inin lizerine hasta verilerini ve diger ilgili

- ’ ‘ bilgileri iceren bir etiket ekleyiniz.
6.
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